
Body Armor® Heel Reliever 
Dispositif de décharge du talon

      Décharge efficace pour les patients alités

Jambe droiteEn cas de chute du pied, 
couper le rembourrage en 
mousse en deux et le placer 
verticalement derrière la 
plante du pied.

En cas de petits tours de 
jambe, retirer les parties 
latérales du rembourrage de 
mollet fixé. 

En cas d’ulcère de la  
cheville, retirer une partie  
du rembourrage de mollet 
fixé au niveau de la cheville. 

En cas de jambes  
bariatriques, utiliser le 
rembourrage en mousse 
supplémentaire. 
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Code LPPR : 
6285015

Variantes de mousse ��

Alvéolée pour une meilleure  
circulation de l’air

Lisse, spécialement conçue pour  
les peaux sensibles 

Taille (taille unique) 
•	 Taille universelle 
•	 Jusqu’à la pointure 47 
•	 Tour de mollet 25 – 54 cm 
•	 Peut se porter à droite et à gauche

Attention 
•	 Le produit ne convient pas pour marcher 
•	 Ne pas porter le produit à même la peau 
•	� Contrôler l’état de la peau toutes  

les 6 à 8 heures
•	 Utilisation sur un seul patient 

Rembourrage en mousse  
supplémentaire 

Nettoyage en machine 
à 60 °C dans le sac à linge fourni

Ici, la vidéo du produit :

2

3

2

3

1

Entre l’ouverture pour les 
talons et le lit, il doit y avoir 
suffisamment de place pour 
vos doigts. Le talon doit 
toujours flotter librement 
et ne doit entrer en contact 
avec aucune surface.

L’ouverture du talon permet 
de contrôler la position 
correcte. 

Passer les bandes auto- 
agrippantes dans les boucles 
de sangles et les fermer.

Placer le talon directement 
au-dessus de l’ouverture du 
talon. 

Convient également pour 
le traitement par pression 
négative.

En cas de problèmes avec  
le tendon d‘Achille : créer 
un évidement en forme de 
V pour le tendon d‘Achille 
et éviter tout contact avec 
celui-ci. 

Jambe gauche

Mise en place aisée Possibilités de réglage 
Éviter la rotation  
externe de la hanche

Relier les boucles de 
sangles de la cale et du 
dispositif de décharge 
libre à droite. 

Passer les bandes 
auto-agrippantes dans 
la boucle de sangles 
et les fermer. Rabat-
tre ensuite la cale de 
positionnement vers la 
gauche. 

�Passer les bandes 
auto-agrippantes dans 
la boucle de sangles 
et les fermer. Rabat-
tre ensuite la cale de 
positionnement de la 
gauche vers la droite. 

La mise en place est 
terminée.

La mise en place est 
terminée.

Passer les bandes 
auto-agrippantes dans 
les boucles de sangles 
de la cale. 
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www.darco.de

Pour plus d’informations sur le  
produit, rendez-vous sur :DARCO (Europe) GmbH

Gewerbegebiet 18 | 82399 Raisting | Germany 
Tel. +49 8807 9228-0 | info@darco.de | www.darco.de

https://www.darco.de/fr/produits/dispositifs-de-positionnement/dispositifs-de-decharge/body-armor-heel-reliever
http://www.darco.de
http://www.darco.de
https://www.facebook.com/DARCO.Europe
https://www.youtube.com/channel/UCP4GaAhBrTl8zxvO2dszuig
https://www.instagram.com/darco_europe
https://www.linkedin.com/company/darco-europe

